
ＵＮＩＴＥＡ停電時の対応について

計画停電に伴い、ＵＮＩＴＥＡの電源を切る場合は、以下の手順にてお願いします。

①ビューワー画面または、患者受付画面右上の【×】ボタンをクリックします。

※ビューワー画面が表示されていてモダリティボタンが押されていた場合は、自動的に解除されます。

②確認画面の後、ＯＳのデスクトップ画面が表示されます。

③スタートメニューから【終了オプション（Ｕ）】→【電源を切る（Ｕ）】を順にクリックしてください。
ＲＥＧＩＵＳ　Ｕｎｉｔｅａの電源が切れます。
※Ｕｎｉｔｅａの電源が切れましたら、ＲＥＧＩＵＳ１１０の電源ＯＦＦをお願いします。



ＵＮＩＴＥＡの起動方法

①本体正面の起動ＳＷを押し起動させてください。

②ＵＮＩＴＥＡのログイン画面が表示されますのでログインを実行してください。

②ＵＮＩＴＥＡの起動を確認しましたら、ＲＥＧＩＵＳ１１０を起動してください。


